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Rozchodzenie się fal w stalowych spiralach śrubowych 
PacnpocTrpaneHne BOJIH B CTAJIbHbIX BMHTOBbIX cnupanax 


Propagation of Waves in Steel Helical Springs 


Badania prowadzono w celu wykorzystania stalowej spirali śrubowej 
jako linii opóźniającej w echo-korektorze mowy lub korektorze pogłoso- 
wym. Zasada korekcji mowy u jąkających się polega na zsynchronizowa- 
niu dźwięków mowy jąkającego się z opóźnionymi dźwiękami echa lub 
pogłosu (ryc. 1) [1, 2, 3]. Do celów korekcji mowy wymagane jest opóź- 
nienie od 0,1 do 0,3 s, a czas pogłosu około 1 s. 

Pierwszą próbę budowy echo-korektora mowy z linią opóźniającą w 
postaci spirali śrubowej podjęto w r. 1969. Do opóźniania dźwięków uży- 
to spirali o długości 73 cm i średnicy zwojów 14 mm, wykonanej z dru- 
tu stalowego o grubości 0,7 mm [4]. 

W tej pracy badano prędkość i zakres przenoszenia fal rozchodzą- 
cych się w spiralach (o średnicy zwojów od 3,4 do 9 mm z drutu stalo- 
wego o przekroju 0,3 mm) pobudzanych podłużnie. 

Taki sposób pobudzania był interesujący ze względu na możliwość 
wykorzystania dostępnych w handlu przetworników elektroakustycznych. 

Prędkość fali wyznaczono mierząc opóźnienie sygnału przechodzące- 
go przez sprężynę. Do pomiarów użyto układu impulsowego składające- 
go się z uniwibratora wyzwalanego kluczem, dającego impuls prostokąt- 
ny o czasie trwania 0,01 s, i układu bramkującego, na którego wejście 
bodawano drgania z generatora o częstościach akustycznych. Na wyjściu 
takiego układu otrzymywano paczkę drgań sinusoidalnych o czasie trwa- 
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Ryc. 1. Zasada korekcji mowy u jąka- Ryc. 2. Schemat blokowy układu do wy- 
jących sie przy pomocy pogłosu M — znaczania opóźnienia sygnału przecho- 
mikrofon, Ay, A, — wzmacniacze, Pi, dzącego przez sprężynę, P;, P, — prze- 
P, — przetworniki, S — spirala, T — tworniki, G — generator drgań sinusoi- 
słuchawki dalnych, K — klucz 
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Ryc. 3. Oscylogram opóźnienia sygnału przechodzącego przez spiralę 


nia 0,01 s. Schemat układu do wyznaczania opóźnienia sygnału przeno- 
szonego przez spiralę przedstawia ryc. 2. Po włączeniu klucza K paczka 
fal z układu impulsowego podawana jest do przetwornika P, pobudzającego 
sprężynę i do jednego z wejść odchylania pionowego oscylografu. Jedno- 
cześnie włączenie klucza K wyzwala generator podstawy czasu, który 
uruchamia plamkę na ekranie oscylografu. Na drugie wejście układu 
odchylania pionowego dochodzi opóźniony po przejściu przez spiralę im- 
puls z przetwornika Ps. Na ekranie powstaje obraz składający się z dwu 
paczek sinusoid w odległości odpowiadającej czasowi opóźnienia (ryc. 3). 
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Ryc. 4. Prędkość fal w spiralach o różnych średnicach w funkcji częstości; a — 
podłużnych, b — skrętnych 
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Ryc. 5. Zależność prędkości fal od średnicy zwoju; 1 — skrętnych, 2 — podłużnych. 


Wyniki pomiarów prędkości fali podłużnej wskazują, że prędkość ta 
jest niezależna od częstości, a maleje wraz ze zwiększeniem się średni- 
cy zwojów. Jednocześnie ze zwiększeniem się średnicy zwojów zmniej- 
sza się zakres przenoszonych częstości (ryc. 4a). Porównawcze badania 
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Ryc. 6. Prędkość fali giętnej w spiralach o różnych średnicach i w drucie prostym 
w funkcji pierwiastka z częstości drgań 
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Ryc. 7. Zależność prędkości fali giętnej od średnicy zwoju; 1 — teoretyczna, 2 — 
doświadczalna 
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Ryc. 8. Amplitudowo-częstotliwościowe 
charakterystyki fal; 1 — podłużnych, 
2— giętnych Częstość drgań [Hz] 


prędkości fali skrętnej przeprowadzono w tych samych spiralach (ryc. 4b). 
Prędkość fal podłużnych i skrętnych zależna jest od średnicy zwojów 
sprężyny (ryc. 5). Kształt krzywej teoretycznej dla fal skrętnych opi- 
sano według Meinemy [5, 6] wzorem: 


M PJ 
pó mey? 


gdzie: a — promień drutu, R — promień spirali, E — moduł Younga, 
9 — gęstość materiału, co zgadza się z otrzymanymi wynikami ekspery- 
mentalnymi. 
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Ryc. 9. Spektrogram przenoszenia fal podłużnych i gietnych w spirali śrubowej 
o średnicy 3,4 mm 


Zarówno przy pobudzaniu skrętnym, jak i podłużnym powyżej pew- 
nej częstości daje się zauważyć dyspersyjną falę giętną. W pracy ogra- 
niczono się do badania składowej podłużnej tej fali. Jak wynika z ryc. 6, 
istnieje liniowa zależność prędkości fali giętnej od pierwiastka z czę- 
stości, co jest zgodne z podstawową teorią fal giętnych, ale proste opisu- 
jące tę zależność są przesunięte względem siebie. Przesunięcie to określa 
pewna wielkość, zależna od promienia zwoju spirali i niezależna od czę- 


stości. 
ADI Ta 
v= y wg! Vi +V(R) 


Prędkość fali giętnej zależy od średnicy zwoju (ryc. 7). Teoretycz- 
nym przybliżeniem krzywej doświadczalnej jest krzywa w równaniu 
V(R)=A/R*. Amplituda rozchodzącej sie fali giętnej jest znacznie 
mniejsza od amplitudy fali podłużnej. Charakterystyki przenoszenia 
fal zostały wykonane drogą pomiaru amplitudy dla zaznaczonych na 
wykresie (ryc. 8) punktami częstości i są zgodne z charakterystykami 
otrzymanymi na spektrometrze częstości firmy Brüel-Kjaer składa- 
jącego się z analizatora częstości 2113 i rejestratora 2305 (ryc. 9). 
Przy użyciu opisanych tu spiral, jako linii opóźniających, można przeno- 
sić fale niedyspersyjne (podłużne i skrętne) w granicach do 4 tys. BZ 
Jest to wystarczające w przypadku przenoszenia dźwięków mowy. Poja- 
wienie się fal giętnych przy częstościach 3—10 kHz jest czynnikiem nie- 
wskazanym przy opóźnianiu dźwięków i wymaga eliminacji. 
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PE3IOME 


B Hacroaiqeń pa6ore mpeycraBJieHbI u3MepeHuA CKopocTreń M mana- 
30Ha nepeHoca IIpO/IOJIBHBIX, KpyTMJIbHBIX M M3TMÓHBIX BOJIH B CTAJIBHBIX 
BMHTOBBIX CIIMUPAJIAX. PAaCCMaTpMBAIOTCcA TaK2Ke XapakTepMCTMKM, IIpe7r- 
CTaBJIAIOINME 3aBMCMMOCTb OT aCTOTBI AMIIJIUTYĄbI IIDO/IOJIbHBIX M M3- 
ru6HbIX KOJIEGaHMAi. 


SUMMARY 


The paper presents the measurements of velocity and the degree of 
propagation of longitudinal, torsional and flexural waves in steel helical 
springs. The paper also gives the characteristics showing the dependence 
of the amplitude of longitudinal and flexural vibrations on their fre- 
quency. 
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